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Предложен аналитический способ расчета случайной погрешности коэффициента передачи многодекадного индуктивного де- 
лителя напряжения для области верхних частот с учетом стохастических свойств жгутов. Приведены интервалы погрешностей 
при доверительной вероятности 0, 997. 


Индуктивные делители напряжения (ИДИ) от- 
носятся к одной из функциональных основных 
групп средств измерений - меры и цифро-аналого- 
вые преобразователи, в том числе многозначные 
меры [1]. Для ИДИ как многозначной меры отно- 
шения переменных напряжений в комплексе нор- 
мируемых метрологических характеристик важ- 
нейшей является динамическая характеристика. 

Во многих измерительных системах ИДН рабо- 
тает при гармонических воздействиях. Для устано- 
вившегося режима, где ИДН представляет собой 
линейное динамическое звено, наиболее приемле- 
ма амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 
делителя. Последняя есть зависимость модуля ко- 
эффициента передачи ( К = ІІ„ Ш / ІІ Ю , где (7 ВШ - вы- 
ходное, а ІІ т - входное напряжение) от круговой 
частоты со входного сигнала. Для генеральной со- 
вокупности ИДН, объединяемых понятием "тип 
ИДН", нормируют номинальную АЧХ и допускае- 
мые отклонения от неё [1]. 

В общем случае аналитическое представление 
коэффициента передачи ИДН имеет вид [2] 

К п (ісо) = К и [1 + у а (ю) + уУ ф (го)], 

где К н - номинальный коэффициент передачи; 
у а (со) и Уф(со) - амплитудная и фазовая составляю- 
щие относительной погрешности. 


При пренебрежении у ф (ет) ввиду малости фазо- 
вых сдвигов [3] погрешность коэффициента пере- 
дачи определяется вещественной составляющей, 
т.е. у а (со). 

В работе [4] проведен расчет амплитудной пог- 
решности однодекадного жгутового ИДН, являю- 
щейся для указанного типа делителей случайной 
величиной. Однако наибольшее применение нахо- 
дят многокаскадные ИДН, поэтому определение их 
погрешностей является весьма актуальной задачей. 

Цель данной статьи - получить аналитическое 
выражение амплитудной погрешности двухдекад- 
ного ИДН с учетом стохастических свойств жгутов. 

Среди многокаскадных делителей значитель- 
ный интерес представляют многодекадные ИДН, в 
которых каскады выполняются путем намотки двух 
делительных (декадных) обмоток на одном (об- 
щем) ферромагнитном тороидальном сердечнике 
ТѴ1 (рис. 1). Отводы первой декадной обмотки 11 
и второй 12 коммутируются многопозиционными 
переключателями XI и 52. При таком способе вы- 
полнения и соединения декад необходимо, чтобы 
число витков обмотки Ы в десять раз превышало 
число витков обмотки Х2. Очевидно, что из-за 
конструктивных усложнений размещение на об- 
щем сердечнике более двух декад нерационально. 


121 


Известия Томского политехнического университета. 2004. Т. 307. № 6 


31 


ІІВЫХ 


Рис. 1. Принципиальная схема двухдекадного ИДН 

При преобразовании принципиальной схемы в 
эквивалентную (рис. 2) учтем, что из-за общего 
магнитного потока ЭДС второй обмотки равна 
напряжению секции первой обмотки, т.е. 0, 1 (7 И . 

Расчет погрешностей двухдекадного ИДН для 
нормальных условий применения в областях верх- 
них частот (20. ..200 кГц) проведем при следующих 
допущениях: 

1. индуктивности и активные сопротивления сое- 
динительных проводов и коммутационных эле- 
ментов равны нулю; 

2. емкостные проводимости между обмотками и 
обмотками и сердечником равны нулю; 

3. импеданс нагрузки Д,— >оо; 

4. ЭДС секций в каждой делительной обмотке 
одинаковы. 

Тогда в расчетной схеме (рис. 2) учитываем 
только индуктивности рассеяния секций первой Ь Л 
и второй і й декад, а также межпроводные емкости 
жгутов С,, С 2 . Длина жгута второй обмотки в десять 
раз меньше длины жгута первой обмотки. При оди- 
наковом диаметре проводов жгутов параметры вто- 
рой декады также будут меньше в десять раз. 



Цвх 



Следовательно, малая входная емкость второй 
декады, определяющая входной импеданс этой де- 
кады в области верхних частот, практически не 
оказывает существенного влияния на точность 
первой декады. В этом случае полагаем, что первая 
декада работает в ненагруженном режиме. Тогда 
для расчета напряжений на отводах первой декады 
можно использовать формулу [4] 


1 + о)~ X у 


1 2Л 


Ц.і + А>. 
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со Ь, ,Х, 
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где /=(1,10) - номер отвода; Т,„ Ь 2І - эквивалент- 
ные индуктивности рассеяния и С и , С 2І - эквивале- 
нтные емкости секций, включенных соответствен- 
но между отводами 10 и 0, і. 

Эквивалентные параметры в свою очередь оп- 
ределяются в виде 

10 і 

А,і — ^ А 1м’ ^2 і — А 1м ’ 

т—і+1 т-1 

10 і (1) 

С и = {\0-іГ^С ы , с ѵ =г^с ы , 

т—і+\ т-\ 


где Ь Лт и С ы - индуктивность ра ссеян ия и шунти- 
рующая емкость т - й секции; /и=(1,10)). 
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Заметим, что параметры второй декады опреде- 
ляются по (1) заменой Ь Лт -^Ь Лт , С 1т -^С 2т , /— »я, где 
и=(1,10) - номер отвода второй декады. 

Схемы декад идентичны, поэтому выходное 
напряжение ИДН, как напряжение на отводе п вто- 
рой декады относительно отвода 0 первой декады, 
определяется в виде 
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Из этого выражения после преобразований по- 
лучаем формулу амплитудной погрешности двух- 
декадного делителя 

У,-,л = -® 2 х 

( 9-о 2 ( іо-0- 2 ^ЛА.+^А. м А., 
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Амплитудная погрешность, как следует из (1) и 
(2), зависит от индуктивностей рассеяния секций и 
межпроводных емкостей жгутов. Как показано в 
работах [2, 5] на значения межпроводных емкостей 


и индуктивностей рассеяния влияет качество изго- 
товления жгута. Несмотря на тщательное скручи- 
вание проводов в жгуте, не удается достичь полно- 
го выравнивания указанных выше параметров. 
Разброс параметров жгута и случайная последова- 
тельность соединения проводов делительной об- 
мотки обуславливают случайный характер ампли- 
тудной погрешности. Заметим, что параметры жгу- 
тов отличаются высокой временной и температур- 
ной стабильностью. Поэтому полагаем амплитуд- 
ную погрешность не случайным процессом, а мно- 
гомерной случайной величиной, зависящей от 
двадцати индуктивностей рассеяния и двадцати 
шунтирующих емкостей секций. 

Расчет амплитудной погрешности практически 
не выполним, так как требуется знание совместной 
функции распределения сорока случайных вели- 
чин. Очевидно, что решение задачи возможно 
лишь при некоторых упрощающих допущениях. 
Воспользуемся, например, критерием существен- 
ности случайной составляющей погрешности [1]. 

Так амплитудную погрешность (2), обусловлен- 
ную разбросом параметра секции полагаем пренеб- 
режимо малой, если среднее квадратическое отк- 
лонение (СКО) параметра не превышает 10 % сред- 
него значения. 

В работе [5] приведены результаты исследова- 
ний различных жгутов, показывающие, что СКО 
индуктивностей рассеяния не превышает 6 %, тогда 
как СКО межпроводных емкостей достигает 20 %. 
Эти данные подтверждены измерениями парамет- 
ров более 100 жгутов, проведенными автором [4]. 

Тогда, если не учитывать влияние индуктивнос- 
ти рассеяния, случайная погрешность коэффици- 
ента передачи ИДН будет зависеть только от ста- 
тистических свойств емкости между двумя прово- 
дами многопроводного жгута. 

В выражении (2) суммирование случайных ве- 
личин необходимо проводить с учетом степени их 
коррелированности. Емкости разных жгутов счи- 
таем независимыми случайными величинами. В 
работе [4] показано, что емкости в жгуте являются 
зависимыми случайными величинами с сильной 
обратной корреляцией, т.е. с коэффициентами 
корреляции Л[С () С () ]=-1. 

С учетом этого из (2) получаем следующее вы- 
ражение для дисперсии амплитудной погрешности 

0[Уи, ] = 4 А ) [С 1іІ+1 ] + Я/А>[С 2 м \ + 

+&ЩС М ] - 2 АД р[С ]М ]0[С 1М \ - 
-2АД^О[С и+1 ]П[С і+1 ]- 
-2ВД Д[С 2 , +1 \Ц_С М \ + 8;ЩС У „ ] + (3) 

+т, 2 о[с 2п ] - 2 ад 

где 

, 2 (9 -/) 2 (іо -о~ 2 АЛА,, + А.чіА., + іА. д 

(А., + А,- )[ А,, (А,» + Ал ) + А ІА.» (А,, + А,, )] ’ 
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2 (і + \) 2 і-\ДА„+ІиЛшЬ2, 

(А,,- + А,* ХА., (А.» + Ал ) + о, ІА, л (А,. + А, )] 

2 (іо-г)- 2 А 2 .,-АА. + г2 А, і -А.А„ 

(А, г + А,; )[ А л (Ал + Ал ) + о> і А.» (А,,- + А., )] 

с _ л Ал Ал(А,+А,) 

■ ® ' Ю(А.„ + Ал)[А,ДАл + Ал ) +о,іАл (А,,- + А., )] ’ 

2 А,„Ал(А,+АА 

1 0(А,„ + А.» )[ А,,- (Ал + Ал ) + А і Ал (А., + А )] 

А>[С и+1 ], А[С У+1 ], /)|Сн1. Й|С, ; |, А»[ С 2и ] -дисперсии 
величин С,, +ь С у+1 , С(+і, С 1л , С 2 „. 

Далее определяем дисперсии емкостей Д[С () ]. 
Пусть для первой декады среднее значение межп- 
роводных емкостей равно С ь а дисперсия - А>[ СД 
для второй декады - С 2 и Д[ С,] соответственно. Тог- 
да по методике [4] можно рассчитать дисперсии эк- 
вивалентных емкостей для отводов і, п декад. Нап- 
ример, для отвода /= 2 из (1) при /:=/+ 1 находим 
Г = Г = 

^1,і+1 ^1,3 

= у{2-22, 5 +2 -24, 5 +18, 5 +12, 5 +4, 5) С, =2, 64 С; 

С іВ =С„ = ^(4,5 + 12, 5 + 18, 5)С, = 3,94с,; 

С, +1 = С 3 = 18,50,. 

Дисперсии этих емкостей 

ДС, і3 ] = Д2,64С,] = 7 ДС,]; 

ДС„] = ДЗ,94С,] = 16ДС,]; 

ДС 3 ] = Д18,5С,] = 342Д С,]. 

Для и=1 второй декады из (1) при /:= 1 получаем 

С, „ = С, , =^х 

1,и 1,1 ^2 

х (2 • 1 2, 5 + 2 • 1 8, 5 + 2 • 22, 5 + 2 • 24, 5 + 4, 5 )С 2 = 2 С 2 ; 
С 2 .„ = С 2>1 = р- 4, 5С 2 = 4, 5С 2 ; 

ДС, Л ] = Д2С,] = 4ДС 2 ]; 

ДС 21 ] = Д4,5С 2 ]=20ДС 2 ]. 

Результаты расчетов для других отводов приве- 
дены в табл. 1, 2. 


Таблица 1. Дисперсии эквивалентных емкостей первой дека- 
ды 


/ 

ОД-м 1 

ОД; -и 1 

010,1 

0 

4 ОД] 

20ОД] 

20 0[С,] 

1 

5 оді 

18 ОД] 

1560] С,] 

2 

7 ОД] 

16ОД] 

342ОД] 

3 

90[С,] 

ВОД] 

506ОД] 

4 

ПОД 

11 ОД] 

600ОД] 

5 

ВОД] 

9ОД] 

6000] С,] 

6 

16ОД] 

7ОД] 

506ОД] 

7 

18ОД] 

5ОД] 

342ОД] 

8 

20ОД] 

4ОД] 

1560] С,] 

9 

0 

зоді 

20 0[С,] 


Числовые характеристики случайной погреш- 
ности двухдекадного ИДИ определяем для двух 
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случаев: для первой декады (А, АО, 10) и второй де- 
кады (^„<0,10). Примем также, что Ь Д =0,1Ь Л , 
С,=0,1С|. Тогда, например, для коэффициента пе- 
редачи А, „=0,21, т. е. і=2, и=1 из (2), (3) находим ха- 
рактеристики основной погрешности - математи- 
ческое ожидание и дисперсию 

У», =-1,58, Ду 2 ,,] = 760ТѴ, 

где <5 =ю 2 А,С,, V = у [щсЦ/с 1 - коэффициент ва- 
риации. 

Таблица 2. Дисперсии эквивалентных емкостей второй дека- 
ды 


П 

01 С, „1 

01 0 „1 

і 

4ОД] 

20 ОД] 

2 

5 ОД] 

180Ю1 

3 

7ОД] 

16 ОД] 

4 

90[С 2 ] 

ВО[С 2 ] 

5 

НОД] 

110101 

6 

вод 

9О101 

7 

16ОД] 

7О101 

8 

18О10] 

5 О[0] 

9 

20О1С.1 

401С1 


Как показано в [4, 5], погрешность коэффици- 
ента передачи ИДИ распределена по нормальному 
закону. Тогда при доверительной вероятности 
Р д = 0,997 получаем интервальную оценку ампли- 
тудной погрешности 

У 2,і =-(7,5 ±16, 5)5. 

При расчете первой декады особое внимание 
уделяем точкам диапазона преобразования 
(табл. 3), находящимся слева и справа от номиналь- 
ных значений коэффициента передачи первой де- 
кады на расстоянии минимального шага квантова- 
ния (цены деления) двухдекадного ИДИ, т.е. +0,01. 

Проведем анализ данных табл. 3. Во-первых, в 
точках квантования первой декады, т.е. К іп = 0,10, 
0,20, 0,30, ..., 0,90 границы интервальных оценок 
погрешностей совпадают с интервалами погреш- 
ностей на отводах однодекадного ИДИ [4]. Во-вто- 
рых, монотонный характер зависимости система- 
тической погрешности у ік от коэффициента пере- 
дачи К,„ не нарушается в точках квантования. В- 
третьих, изменение разброса амплитудной погреш- 
ности в пределах каждого шага квантования проис- 
ходит скачкообразно, достигая максимального 
значения в начале и убывая в конце кванта. 

Первое обстоятельство подтверждает правомоч- 
ность предлагаемого подхода к определению слу- 
чайной погрешности многодекадного ИДИ, а вто- 
рое объясняется меньшим весом второй декады в 
коэффициенте передачи К іп . Однако, вторая декада, 
как и первая, имея наибольший разброс погрешнос- 
тей на своих нижних отводах, трансформирует его в 
общую погрешность двухдекадного делителя. 

Очевидно, что и первая декада влияет на вто- 
рую. При установке К, „< 0, 10 вторая декада подклю- 
чается к нижним отводам 0 и 1 первой декады. Тог- 
да для расчета погрешностей второй декады фор- 
мулу (2) преобразуем к виду 
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Таблица 3. Характеристики случайной погрешности двухде- 
кадного идн 


Коэффици- 
ент переда- 
чи, К. п 

Математи- 

ческое 

Ожидание, у ш 

Дисперсия, 

дад 

Интервал, у. п 

0,10 

-12,0(7 

400 Ѵ г 8 2 

(12,0±12,0)(7 

0,11 

-11,2 б 

900 1 / 2 8 2 

(11,2+18,01(7 

0,19 

-8,1 б 

470 Ѵ 2 8 2 

-(8,1 + 13,01(7 

0,20 

-8,0 8 

460 Ѵ 2 8 2 

(8,0 + 12,8)(7 

0,21 

-7,5<7 

760 Ѵ 2 8 2 

-(7,5±16,5)(7 

0,29 

-4,9 8 

460 Ѵ 2 8 2 

(4,9+12,81(7 

0,30 

-4,18 

440 Ѵ 2 8 2 

(4,7+12,61(7 

0,31 

-4,3 8 

620 Ѵ 2 8 2 

(4,3±15,0)(7 

0,39 

-2,2 8 

380 Ѵ 2 8 2 

(2,2+11,71(7 

0,40 

-2,0 8 

370 Ѵ 2 8 2 

(2,0±11,5)(7 

0,41 

1,8 <7 

470 Ѵ 2 8 2 

-(1,8 + 13,01(7 

0,49 

-0,1<7 

280 1 / 2 8 2 

(0,1±10,0)(7 

0,50 

0 

270 Ѵ 2 8 2 

±9,8(7 

0,51 

0,1(7 

310 Ѵ 2 8 2 

(0,1 + 10,61(7 

0,59 

1,2(7 

170 Ѵ 2 8 2 

(1,2±7,8)(7 

0,60 

1,3<7 

165 Ѵ 2 8 2 

(1,3±7,7)<7 

0,61 

1,4(7 

180 Ѵ 2 8 2 

(1,4 + 8,01(7 

0,69 

1,9 8 

88 1 / 2 8 2 

(1,9 + 5,6)<7 

0,70 

2,0(7 

81 1 / 2 8 2 

(2,0±5,4)(7 

0,71 

2,0(7 

85 1 / 2 8 2 

(2,0 + 5,51(7 

0,79 

2,0(7 

33 Ѵ 2 8 2 

(2,0+3,51(7 

0,80 

2,0(7 

29 Ѵ 2 8 2 

(2,0+3,21(7 

0,81 

2,0(7 

29 1 / 2 8 2 

(2,0+3,21(7 

0,89 

1,4(7 

IV 2 8 2 

(1,4+1,5)<7 

0,90 

1,3<7 

5 Ѵ 2 8 2 

(1,3 + 1,31(7 

0,91 

1,2(7 

4Ѵ 2 8 2 

(1,2±1,2)(7 

0,99 

0,1(7 

0,05 Ѵ 2 8 2 

(0,1+0,11(7 


Из анализа данных табл. 4 следует важный вы- 
вод: интервалы амплитудных погрешностей на всех 
отводах второй декады одинаковы и полностью оп- 
ределяются характеристиками погрешности перво- 
го отвода первой декады, т.е. при К іп = 0,10. 

Следует отметить практическую значимость ре- 
зультата расчета второй декады на верхних часто- 
тах: повышение точности многодекадных ИДН 
при малых уровнях выходного напряжения воз- 
можно путем уменьшения погрешности на первом 
отводе первой (старшей) декады, например, емко- 
стной коррекцией, применением новых типов де- 
лителей, таких как ИДН с симметрирующей об- 
моткой [6, 7]. 


Таблица 4. Характеристики случайной погрешности ИДН при 
Кі,„<0,10 


Коэффи- 

циент 

передачи, 

К,п 

Математи- 

ческое 

ожидание, 

Го. т 

Дисперсия, 

ДГо,1 

Интервал, 

0,01 

-12,3 8 

410 1/ 2 (7 2 

-(12,3 + 12,11(7 

0,02 

-12,2(7 

410 1/ 2 (7 2 

-(12,2 + 12,11(7 

0,03 

-12,2(7 

410 1/ 2 (7 2 

-(12,2 + 12,11(7 

0,04 

-12,2(7 

410 1/ 2 (7 2 

-(12,2 + 12,11(7 

0,05 

-12,1 8 

410 1/ 2 (7 2 

-(12,1 + 12,11(7 

0,06 

-12,1 (7 

410 1/ 2 (7 2 

-(12,1 + 12,11(7 

0,07 

-12, 1(7 

410 1/ 2 (7 2 

-(12,1 + 12,11(7 

0,08 

-12,1 8 

410 1/ 2 (7 2 

-(12,1 + 12,11(7 

0,09 

-12,1 (7 

410 1/ 2 (7 2 

-(12,1 + 12,11(7 


Уо, п = АСи+в 0 с 2Л +8„с+та 


где Л) 


Д, =-10йГ 


I I 

-4,1-Си 


8. = -со 


А,„ 

А,„ + А 


В 0 = I Осо 


Т= со 


I Ь 

4д4д 

т 2 

-Ч,о 

2 А, л А, л 

А, л А, л 


Дисперсия амплитудной погрешности второй 
декады 

Дго,„] = Д, 2 ДС 1 . 1 ]+А 2 ДС 2Л ]- 

-2 АЛ ^0[С 1Л ]0[С 2Л \ + б’;/з[С,„ ] + 

+А 2 ДС 2 ,„ ] - 2ДГ„ ^0[С иі ]0[С Ьі ]. 

В табл. 4 приведены результаты расчетов пог- 
решностей при Р д = 0,997 и Й= 0,2. 


Экспериментальные исследования ИДН, про- 
веденные на этапах проектирования и подготовки 
серийного выпуска таких установок, как В1-20, 
К2-41, Ф7090, подтвердили достоверность полу- 
ченных результатов. 

Таким образом, предложенный в работе метод 
расчета амплитудной погрешности как случайной 
величины применим для расчета многокаскадных 
ИДН, делительные обмотки которых могут содер- 
жать любое число секций с известными распределе- 
ниями шунтирующих емкостей секций и статисти- 
ческими характеристиками параметров секций. Ана- 
литические выражения амплитудных погрешностей 
позволяют выявить степень влияния отдельных кас- 
кадов на результирующую случайную погрешность 
многокаскадного ИДН, нормировать его номиналь- 
ную АЧХ и допускаемые отклонения от нее. 
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